
RF MIKROIGŁOWY OPCJONALNIE
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CZOŁO,
POLICZKI,

BRODA
30 2.0-2.5 O.5 40 1.8-2.0 O.5 50 1.5-1.8 O.5

OCZY, USTA,
NOS 40 1.8 0 50 1.5 0 60 1.3 0

ZMARSZCZ
KI, BLIZNY 60 2.5-3.0 0 70 2.0-2.5 0 80 1.5-2.0 0

ROZSTĘPY
BLIZNY
CIAŁO 

60 4.0 1 90 3.5 1 120 3.0 1

WIOTKOŚĆ
CIAŁA 80 3.5 1 70 3.0 1 60 2.5 1

TKANKA
TŁUSZCZO

WA
60 3.5 0 80 3.0 0 100 3.0 0

Protokoły Zabiegowe

INFORMACJE DODATKOWE:
Zastosowanie TIP Kartridż zabiegowy (25 lub 49 igieł): Wybór głębokości: od głębokiej do płytkiej
W okolicy brwi, kości policzkowych i skroni głębokość igły należy dostosować do 1,0-1,5 mm
Parametry służą wyłącznie celom informacyjnym. Należy zwiększyć lub zmniejszyć energię zgodnie z procesem
zabiegowymi klienta, wskazaniami oraz stanem i jakością skóry

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA
Załóż kartridż - Wybierz: Needle tip (on) - absorb level (turn off) - Wybierz Power - Wybierz Needle deepth - Ready - Wciśnij
przycisk: Standby


