Protokoty Zabiegowe

VICTOR rRF

RF MIKROIGLOWY

1 PRZEJSCIE 2 PRZEJSCIE

OPCIJONALNIE

3 PRZEJSCIE

OBSZAR DEEP A/
(MM) UUM
CZOtO,
POLICZKI, 15 1.0-13 0,5 20 09-10 0.5 25 08-1.0 0.5
BRODA
OCZY, USTA,
NG 20 0.9 0 25 0.8 0 30 0.7 0
ZMARSZCZKI, ) i i
BLIZNY 30 13-15 0 35 1.0-13 0 40 0.8-10 0
CIALO
ROZSTEPY 30 2.0 1 45 1.8 1 60 1.5 1
BLIZNY
WIOTKOSC
CIALA 40 1.8 1 35 1.5 1 30 13 1
THANKA 30 1.8 0 40 1.5 0 50 1.5 0
TLUSZCZOWA : : :

INFORMACJE DODATKOWE:

« Zastosowanie TIP Kartridz zabiegowy (25 lub 49 igief): Wybér gtebokosci: od gtebokiej do ptytkiej
« W okolicy brwi, kosci policzkowych i skroni gtebokos¢ igty nalezy dostosowa¢ do 1,0-1,5 mm
« Parametry stuza wytacznie celom informacyjnym. Nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ energie zgodnie z procesem

zabiegowymi klienta, wskazaniami oraz stanem i jakoscig skoéry

PROTOKOL PRZYGOTOWANIA

Zatoz kartridz - Wybierz: Needle tip (on) - absorb level (turn off) - Wybierz Power - Wybierz Needle deepth - Ready - Wcisnij

przycisk: Standby




